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На медицинское изделие
Стол медицинский подкатной по ТУ 32.50.50-001-70530484-2018
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Лист 1

А.В. Самойлова
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Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

На медицинское изделие
Стол медицинский подкатной по ТУ 32.50.50-001-70530484-2018, в составе:
1. Стол медицинский подкатной, в вариантах исполнения: СИП.01, СИП.02, СИ2 
СИ2С, СИ2СН, СИ2Н, СИЗС, СИЗН, СИ2Д. CML СМ1Д, СМ2, СМ2Д. СМ21, 
СМ21Д, СМ3. СМЗД.
2. Крепеж.
3. Фурнитура.
4. Руководство по эксплуатации.
5. Паспорт изделия.
6. Инструкция по сборке.
7. Упаковочная ведомость.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 17 сентября 2019 года № РЗН 2019/8898


