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Настоящее регистрационное удостоверение выдало 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

Д.Ю. Павлюков

"МИКРОМОНТАЖ- |\ МЕД."

На медицинское изделие
Комплект средств перемещения и перевозки пациентов КСППП-ММ 
по ТУ 9451-009-10660186-2006 в составе:
1. Тележка-каталка ТНС-01 ММ:
- мод. 0101;
- мод. 0102;
- мод. 0103;
- мод. 0104.
2. Носилки мягкие НМ-ММ:
- мод. 0601;
- мод. 0602;
- мод. 0603;
- мод. 0660;
- мод. 0661.
3. Носилки кресельные НК-ММ:
- мод. 0702;
- мод. 0703;
- мод. 0704;
- мод. 0705;
- мод. 0706;
- мод. 0707.
4. Носилки ковшовые НКРЖ-ММ:
- мод. 0501;
- мод. 0502;
-мод. 0503.
5. Носилки плащевые НП-ММ:
- мод. 0607.
6. Носилки продольно складные НПС-ММ:
- мод. 0301;
- мод. 0302;
- мод. 0303. дсЕЗ=оиасж®%ъ
7. Носилки продольно и поперечно складные НГШС-МЙ: -Ъ
■МОД. 0401; • '
- мод. 0402;
-мод. 0403; j
- мод. 0404;
Заместитель руководителя Федеральной служ!
по надзору в сфере здравоохранения

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 10 мая 2018 года № ФСР 2009/05675
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