
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявляет, что
Фонендоскопы CS Medica CS-404 
Стетофонендоскопы CS Medica CS-417 
Стетофонендоскопы CS Medica CS-421 
Комплектации по Приложению на I листе

соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 50444-92  Разд..3, 4 
Стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993

Дата принятия декларации 10.10.2013
Декл ара ция о соответствии действительна до 09.10.2018



Приложение к декларации № РОСС СN .АГ75.Д42259

Комплектация фонендоскопа СS Medica CS-404:
1. Головка фонендоскопа с мембраной
2. Оголовье с эластичными оливами
3. Y-образный звукопровод
4. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

Комплектация стетофонендоскопа CS Medica CS-417;
1. Головка стетофонендоскопа, включающая стетоскопическую и фонендоскопическую головки
2. Оголовье с эластичными оливами
3. Y-образный звукопровод
4. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

Комплектация стетофонендоскопа CS Medica CS-421;
1. Головка стетофонендоскопа с поворотным переключателем
2. Фонендоскопическая головка большая
3. Фонендоскопическая головка малая
4. Стетоскопическая головка большая
5. Стетоскопическая головка сре д н яя
6. Стетоскопическая головка малая
7. Оголовье с эластичными оливами
8. V  -образный звукопровод
9. Запасные оливы большие
10. Запасные оливы малые
11. Запасная мембрана большая
12. Запасная мембрана малая
13. Виниловая упаковка для принадлежностей
14. Руководство по эксплуатации с  гарантийным талоном


