
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявляет, что продукция
Аппараты рентгеновские диагностические переносные 10Л-01, 10Л-011

Соответствует требованиям
ГОСТ Р 50267.0-92; ГОСТ Р 50267.0.3-99; ГОСТ Р 50267.0.4-99; ГОСТ Р 50267.26-95; 
ГОСТ Р 50267.32-99; ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006; ГОСТ Р 50267.0.2-2005

Дата принятия декларации 25 января 2012 года
Декларация о соответствии действительна до 24 января 2015 го да


