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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 29 м арта  2019 года №  РЗН 2019/8258

Л и ст  1

На медицинское изделие
Набор ди агн ости ч ески й  с при надлеж н остям и , в вариантах исполнения:
1) B A SIC  S E T  С Ю , в составе; /

- головка отоскопа C O M B IL IG H T  СЮ ;
- рукоятка;
- многоразовые ушные воронки ( 0  2.5 м м , 3.5 мм, 4.5 м м) - 3 шт.;
- кронштейн осветителя, изогнутый;
- ларингеальные зеркала ( 0  20 мм, 22 мм) - 2 шт.;
- держатель ш пателя;
- назальная воронка;
- запасная лампа;
- жесткий кейс.
2) B A SIC  S E T  С  10/Е Ю, в составе:
- головка отоскопа C O M B IL IG H T  СЮ ;
- головка офтальм оскопа E U R O LIG H T  ЕЮ ;
- рукоятка;
- многоразовые ушные воронки ( 0  2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 м м) - 3 шт.;
- кронштейн осветителя, изогнутый;
- ларингеальные зеркала ( 0  20 мм, 22 мм) - 2 шт.;
- держатель ш пателя;
- назальная воронка;
- запасная лампа;
- жесткий кейс.
3) B A SIC  S E T  С  10/Е 15, в составе:
- головка отоскопа C O M B IL IG H T  СЮ ;
- головка оф тальм оскопа E U R O LIG H T  E l 5;
- рукоятка;
- многоразовые ушные воронки ( 0  2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 м м) - 3 шт.;
- кронштейн осветителя, изогнутый;
- ларингеальные зеркала ( 0  20  мм, 22 мм) - 2 ш т.;
- держатель шпателя;
- назальная воронка;
- запасная лампа;
- жесткий кейс.
4) BA SIC  S E T  С 10/Е16, в составе:
- головка отоскопа C O M B IL IG H T  СЮ ;
Руководи тель Ф ед ер ал ьн о й  служ бы  
по надзору в  сф ере зд р аво о х ран ен и я  !



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА П О  НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№  РЗН 2019/8258

Л и ст 2
от 29 м арта 2019 года

- головка оф тальм оскопа EU R O LIG H T E l6;
- рукоятка;
- многоразовые уш ные воронки ( 0  2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм) - 3 ш т.;
- кронштейн осветителя, изогнутый;
- ларингеальные зеркала ( 0  20 мм, 22 мм) - 2 шт.;
- держатель ш пателя;
- назальная воронка;
- запасная лампа;
- жесткий кейс.
5) EU RO LIG H T С 10/Е 10 , в составе:
- головка отоскопа EU R O LIG H T СЮ ;
- головка оф тальм оскопа EU R O LIG H T ЕЮ ;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки ( 1 0 x 0  2.5 мм, 1 0 x 0  4.0 мм);
- сумка на молнии.
6) EU R O LIG H T F .O J0 /E 3 6 , в составе:
- головка отоскопа EU R O LIG H T F.O.30;
- головка оф тальмоскопа EU R O LIG H T Е36;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 х 0  2.5 мм, 10 х 0  4.0 мм);
- жесткий кейс.
7) EU R O LIG H T F.O .30 LED /E36, в составе:
- головка отоскопа E U R O LIG H T  F.O.30 LED;
- головка офтальм оскопа EU R O LIG H T Е36;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки ( 1 0 x 0  2.5 мм, 10 х 0  4.0 мм);
- жесткий кейс.
8) C O M BILIG H T F .0 .30 /E 30 , в составе:
- головка отоскопа C O M B ILIG H T  F.O.30;
- головка офтальм оскопа EU RO LIG H T ЕЗО;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 х 0  2.5 мм, 1 0 x 0  4.0  мм);
- сумка на молнии.
9) C O M BILIG H T F .O .30/E36, в составе:
- головка отоскопа C O M B ILIG H T  F.O.30;
- головка оф тальмоскопа EU RO LIG H T Е36;
Р уководи тель Ф ед ер ал ьн о й  службы 
но надзору в сфере здравоохран ен ии



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВ НАДЗО Р)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 29 м арта 2019 года №  РЗН 2019/8258

Л и ст  3

-Туряшко

- рукоятка;
- одноразовы е ушные воронки (10 х 0  2.5 мм, 10 х 0  4.0 мм /  5 х 0  2.5 мм, 
5 x 0  4 .0 м м );
- запасная кееноновая лампа;
- запасная галогеновая лампа;
- назальный осветитель;
- трансиллюминатор X L ;
- ларингеальное зеркало;
- жесткий кейс.
10) C O M B ILIG H T  F.O .30 L ED /E36, в составе;
- головка отоскопа C O M B ILIG H T  F.O.30 LED ;
- головка оф тальм оскопа E U R O LIG H T  Е36;
- рукоятка;
- одноразовые уш ные воронки (10  х 0  2.5 мм, 10 х 0  4.0 мм /  5 х  0  2.5 мм, 
5 x 0  4.0 мм);
- запасная кееноновая пампа;
- запасная галогеновая лампа;
*  катальный осветитель;
- трансиллюминатор X I.;
- ларингеальное зеркало;
- жесткий.кейс.
11) P IC C O U G H T  С /Е50, в составе:
- головка; отоскопа P IC C O U G H T  С;
- головка офтальм оскопа P IC C O U G H T  1-150;
- рукоятка;
- одноразовые уш ные воронки (10  х 0  2.5 мм, 10 х  0  4.0 мм);
- тканевая сумка.
12) P IC C O U G H T  С /Е55, в составе:'
- головка.отоскопа P IC C O U G H T  С ;
- ro.-юика офтальмоскопа PICCOUGHT Е55;
- рукоятка;
-  одноразовы е уш йы е воронки (10  х  0  2.5 мм, 10 х 0  4.С
- жесткий кейс.
13) P IC C O U G H T  F.O ./E50, в составе:
- головка отоскопа P IC C O U G H T  F.O.;
- головка оф тальм оскопа P IC C O U G H T  Е50;
Р уковод и тель Ф е д ер ал ьн о й  служ бы  
по н адзору в сф ере зд р авоох ран ен и я



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 29 марта 2019 года №  РЗН 2019/8258

- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 х  0  2.5 мм, 1 0 x 0  4.0 мм);
- тканевая сумка.
14) PICCOLIGHT F.O./E55, в составе:
- головка отоскопа PICCOLIGHT F.O.;
- головка офтальмоскопа PICCOLIGHT Е55;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 х  0  2.5 мм, 1 0 x 0  4.0 мм);
- жесткий кейс.
15) PICCOLIGHT F .O /E 56, в составе:
- головка отоскопа PICCOLIGHT F.O.;
- головка офтальмосокопа PICCOLIGHT Е56;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 х  0  2.5 мм, 10 х 0  4.0 мм);
- жесткий кейс.
16) PICCOLIGHT F.O. LED/B56, в составе:
- головка отоскопа PICCOLIGHT F.O. LED;
- головка офтальмоскопа PICCOLIGHT Е56;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки ( 1 0 x 0  2.5 мм, 10 х 0  4.0 мм);
- жесткий кейс.
Принадлежности:
1) Зарядное устройство BCaWe MedCharge 4000.
2) Аккумулятор.
3) Подставка настольная.

Л ист 4


