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Ш* СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИИ
№  РОСС ОЕ.АГ99.Н08919 
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' .*■ №  2 2 0 1 3 4  5
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС 1Ш.0001.11 АГ99 Орган по сертификации продукции 
ООО "СПБ-Стандарт". 140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 41 1. Телефон 8(966)093-75-93, адрес электронной почты с5.зрЬ.яГапс!агг@уап(1ех.ги.

ПРОДУКЦИЯ Камертон диагностический Ка\Уе.
Серийный в ы п у с к .  „ т, - у ,  _ тг 7 код ОК ОСЬ (ОКП):

\  94 4250

СООТВЕТСТВУ « а *  НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по спецификации\ код 1 Н ВЭД России: 

9018 90

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ЮгсИпег & \М1Ье1т СтЬН + Со. КС ", 
Адрес: ЁЪегЬагсЫг. 56, 71679 Азрега. Оегтапу, Германия.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

НА ОСНОВАНИИ протокола № 528-3 13-2-16/БР от 16.09.20-16 года. Испытательной лаборатории 
Общества с ограниченной ответственностью «БИРЮЗА», аттестат аккредитации регистрационный № РОС 
ГШ.0002.04ИБРО срок действия с 04.07.2016 года.
Регистрационного удостоверения ЛЕРЗН 2016/4657 от 05.09.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2.

Р.В. ЕрёменкоРуководитель органа
М П .  '  подпись-;--.-—  инициал*, фамилия

Эксперт С.А. Бушуев
инициалы, фамилия

С ертиф икат не применяется при обязательной сертификации

www.medrk.ru



